	货物名称
	型号
	招标参数

	GE原厂球管
	D3187T
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	2*.阳极热容量：4.7MJ（6.3MHU）

	
	
	3*.管套热容量要求不小于7.4MJ(10MHU)

	
	
	4.焦点数量：≥两个

	
	
	5*.焦点尺寸（IEC 60336/2005）：小焦点≤0.9mm*0.7mm；大焦点≤1.2mm*1.1mm

	
	
	6.焦点功率要求最大≥72KW

	
	
	7.120KV时最大毫安输出≥600mA

	
	
	8*.球管拥有ASiR芯片，并提供接口，以支持小宝石CT的ASiR技术

	
	
	9.球管最大额定电压≥140KV

	
	
	10.阳极靶面角度：7度

	
	
	11.提供球管与CT整机匹配的SFDA认证报告

	
	
	12*.需提供球管相关注册或备案产品技术要求的合规证明文件



